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Datum
Signatur

HSAID

U-GLU

0

U-Aceto

0

U-EPK

0

pH

5,0-6,5

U-ALB

0

U-Nitrit

0

U-LPK

0     

U-GLU

1-4+ 

U-Aceto

1-5+

U-EPK

1-3+

pH

7,0-≥9,0

U-ALB

1-3+

U-Nitrit

1       

U-LPK

1-4+

OBS: Vid byte av remslot eller kontrollot, gå in på www.karolinska.se/pna och skriv ut ett nytt kontrollblad

Kontroll, lotnr Kontroll, lotnr 

Klinisk kemi

Kontrollista, PNA

U-testremsa

DipStrip Urinalysis L1 DipStrip Urinalysis L2

Utgångsdatum Utgångsdatum

Testremsa, lotnr Testremsa, lotnr 

Utgångsdatum Utgångsdatum

Börvärde: Negativ Börvärde: Positiv

Originalet lagras elektroniskt. Endast dokumentstyrd kopia gäller. Utskriftsdatum: 2023-08-14


